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 عزیزي عضو الرعایة الصحیة،

التأآد من سلامة المعلومات جداًً من المهم هبيه إلى أننتلود اتالصحية  ةلرعايلشرآة باآستر 
الذين يستخدمون محلولوالخاضعين للمعالجة بالغسيل البريتوني من مرضى الفشل الكلوي  المستقاة
ونظم ستعمال أجهزةعند إ (Icodextrin)أيكوديسترينوالذي يحتوي على مادة   Extranealاآسترانيل

.بالدم) الجلوآوز( فحص مستوى السكر 

 (Icodextrin)مادة المحتوي على Extranealمحلول  ستخدمونخذ  للمرضى الذين يأإن القراءات التي ت
تكون غير صحيحة أثناء من خلال الغسيل البريتوني من الممكن أنغسيل الكلى اجراء أثناء -

نظم مراقبة نسبة الجلوآوزبعض أجهزة واصة عند استخدام وبخإجراء فحص لمستوى  السكر في الدم 
.في الدم

  

إن هذه. الجلوآوز عند التحليلهي مختصة بالتي  الاختبار فقط أجهزة وشرائط استخدم
اتصل بالشرآة الصانعة للأجهزة وشرائط.ةالمختبرات السريريالاستخدام في  ةالأساليب  تعتبر شائع

تصفح الموقع الالكتروني. الجلوآوز لكي تعلم أي أساليب مستعملة
www.GlucoseSafety.com الجلوآوز قائمة المتضمن .التوافق مع أجھزة قراءة 

تنطبق على الأجهزة والشرائط التي لم تتأثر بوجود سكر الشعير" المختصة بالجلوآوز"إن عبارة 
.، أو سكاآر أخرى)المالتوز(

لأن اآسترانيل يؤدي إلى ارتفاع نسبة سكر الشعير في الدم، لذا يجب استعمال الأجهزة والشرائط
.بالجلوآوز لفحص مستوى سكر الدمالمختصة 

:مشرائط لفحص الجلوآوز التي تستخدلا تستعمل الأجهزة أو ال
glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) or glucose-dye-oxidoreductase method. 

:الفحص التالية طريقة التي تستخدم شرائطبالاضافة إلى بعض وليس آل أساليب أو 

glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) method     

حدوث قراءة خاطئة آارتفاع مستوى سكر الدم لدى المرضىق قد يؤدي الى استعمال هذه الطر
يعملوقد .  المالتوز تداخل مع مادةالوذلك بسبب ) إيكوديكسترين(إآسترانيل الذين يستخدمون 

وهذه القراءة الخاطئة .hypoglycemia يخفي حقيقة وواقع انخفاض مستوى سكر الدم قناعآهذا 

وأ  ضيالمر تمنعقد  ،يريتونىغسيل الالفي ) إيكوديكسترين( اآسترانيللللمرضى الذين يستخدمون  محلو
ىستوة الى المقاربلجعل نسبة السكر في الدم م ةأن يتخذ الخطوات المناسبمن  الفريق الطبي

.العادي

بالخطأ على مزيدوعل المريض يحصل تجارتفاع السكر في الدم يمكن ان  لمستوى اطئةالقراءة الخإن 
خطر أو أضرار إلىؤدي تن أوفي هاتين الحالتين يمكن . من الانسولين  وهو مالايحتاجه المريض أساساًً

ةللأنسجة العصبي تلف ،ةغيبوبأو احداث  قد تهدد الحياة، بما في ذلك فقدان الوعي ، 
.  أوالوفاة



):إيكوديكسترين( إآسترانيلمعلومات اضافية للمرضى الذين يستخدمون 

سوف لن يؤدي إلى أيقاف سريع للتداخل أو) إيكوديكسترين(وقف استخدام الاآسترانيل  .1
لأن ذلك يتطلب فترة زمنية لا تقل عن. ر الدمقراءة نسبة سك شرائطوالتعارض مع أجهزة 
.في بلازما الدم االايكوديكسترين ونواتجه أسبوعين لاختفاء مادة

للجهازلمعرفة الأساليب المستعملة لقراءة الجلوآوز في الدم يلزم قراءة النشرة المرفقة  .2
.اتصل بالشرآة المصنعةمن ذلك للتأآد . والشرائط المستعملة

إذا آانت المستشفى تستخدم الملفات الالكترونية، فيلزم أن تذآر هذه التعارضات .3
والتداخلات مع الأجهزة والشرائط لقراءة مستوى سكر أو جلوآوز الدم بطريقة واضحة

.ومتاحة امام جميع أعضاء الفريق الطبي

عبوةنشرة وللحصول على مزيد من المعلومات ، يمكن الرجوع الى المعلومات الموجودة على 
:الموقع الالكتروني التالياو زيارة )إيكوديكسترين( اآسترانيل Extraneal
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صالالإتيرجى سئلة اضافية أان لديكم اذا آ. آمل ان تكون هذه المعلومات مفيدة لكم  
.اآسترببممثل شرآة   

،مع أطب تحیاتي،،،  
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الولایات المتحده الامریكیھ 
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