UYARI

Hatali Kan Glukozu Okuma Potansiyeli

SADECE glukoz spesifik glukoz monitorleri ve test stripleri kullaniniz. Bu metodlar, klinik
laboratuarlarda sikga kullanilmaktadir. Hangi metodun kullanildigini 6grenmek igin glukoz
monitorleri ve test stripleri Ureticileri ile iletisime geginiz.

Glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (GDH PQQ) veya glukoz-dye-oksireduktaz enzimi
kullanan glukoz olgam cihazlarini ya da test stripleri KULLANMAYINIZ. Ek olarak, hepsi olmamakla
birlikte bazi glukoz dehidrogenaz flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD) yontemi kullanan monitor
veya test stripleri de kullaniimamalidir. Bu metodlanin kullaniminda maltoz etkilesimine bagh
olarak EXTRANEAL (icodextrin) kullanan hastalarda kan glukozu hatali olarak yiksek
okunabilmektedir. Hatall yiksek kan glukozu okunmasi gercek hipoglisemi (dusik kan sekeri)
\simli hasta EXTRANEAL degerini maskeleyebilir veya hayati tehdit edici hatali hiperglisemi tanisina neden olabilir.

(% 7.5 icodextrin) periton diyaliz Daha fazla bilgi almak icin uygun glokuz élctm cihaz listesininde bulundugu www_glucosesafety.com
soltsyonu kullanmaktadir. sayfasini ziyaret ediniz
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