
알 림

부적합한 혈당측정기 사용 시 혈당측정

오류 발생 가능성이 있는 환자분입니다.

자세한 내용은
www.glucosesafety.com 참조

Potential for Incorrect Blood 
Glucose Reading

www.glucosesafety.com
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