
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ เ ตื อ น  
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าระดับน้้าตาลในเลือด  

ชื่อผู้ป่วย: 
กรุณาใช้การตรวจวัดและชุดทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคสเท่านั้น วิธีการน้ีเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางคลินิก กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดกลูโคสและชุดทดสอบกลูโคสเพื่อขอข้อมูลวิธี
ตรวจวัดที่ใช้ 
ห้ามใช้เครื่องตรวจวัดกลูโคสหรือชุดทดสอบกลูโคสที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ไพโรโลควิโนลินควิโนน glucose 
dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) หรือ วิธี กลูโคส ได ออกซิโดรีดัดเทส glucose-dye-
oxidoreductase. นอกจากนี้ไม่ควรใช้เครือ่งตรวจวดัและชุดทดสอบบางรุ่นท่ีใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ฟลาวิน อดีนีน ไดนิ
วคลีโอไทด์ glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD). การใช้วิธีการตรวจวัดระดับน้้าตาลใน
เลือดข้างต้น จะได้รับผลรบกวนจากมอลโตส อาจท้าให้ค่าระดับน้้าตาลในเลือดที่อ่านได้สูงกว่าความเป็นจริง ในผู้ป่วยที่ใช้ 
เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) ค่าระดบัน้้าตาลในเลือดที่อ่านได้ผิดจากความเป็นจริง อาจปิดบังภาวะน้้าตาลในเลือดต้่า 
(hypoglycemia) หรือน้าไปสู่ความผิดพลาดในการวินิจฉัยระดับน้้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)   ซึ่งส่งผลอันตรายถึง
ชีวิตได้  
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.glucosesafety.com รวมทั้งรายชือ่ของเครื่องตรวจวัดกลูโคสที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์
ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน 

ได้รับการรักษาด้วยน้้ายาลา้งไตทางช่อง
ท้อง เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) 

เอ็กซ์ทราเนียล เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด  TEX 02:0610 


